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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

                

1. OBJETO 

 

AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA, INCLUINDO A ENTREGA, 

LIGAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DURANTE A 

GARANTIA, PARA OS HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA 

VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

As Camas Hospitalares tipo Fowler Elétrica são essenciais ao atendimento assistencial à saúde 

dos pacientes, contribuindo com sua recuperação, acomodação, tratamento e para o 

atendimento das altas demandas oriundas de urgência e emergência.  

A aquisição se faz necessária para reorganização do processo de trabalho, tendo em vista a 

ampliação para 40 leitos de UTI. 

 

3. LOCAL DE ENTREGA E UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

HMWP - Hospital Municipal Prof. Dr. Waldomiro de Paula  

R. Augusto Carlos Bauman, 1074 - Itaquera, São Paulo  

A/C Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-9001/9000 

 

       Entrega: De Segunda a Sexta-Feira, em dias uteis, das 08:00 às 16:00h.  

                        Agendar previamente com as unidades de Saúde nos telefones acima. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.1. Descrição Técnica 

 

a) A descrição das camas consta no ITEM 12 -  Quadro 01 – Descrição do Item; 
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b)   As proponentes deverão mencionar na proposta comercial: marca modelo, nº do registro 

do produto na ANVISA, descrição completa do produto ofertado e procedência; 

 

 

5. DA ENTREGA / LIGAÇÃO / TREINAMENTO OPERACIONAL 

 

a) A entrega, ligação e treinamento operacional das camas deverão ocorrer em até 30 (trinta) 

dias úteis a contar do primeiro dia útil após a retirada da Ordem de Fornecimento/Empenho, a 

qual deverá ser assinada e devolvida ao Setor de Engenharia Clínica em até 02 dias úteis a 

contar da data de emissão da mesma.   

 

b) As camas deverão ser entregues embaladas conforme praxe do fabricante, de modo que 

a integridade das mesmas seja preservada durante o transporte e seu armazenamento quando 

necessário. A proponente vencedora arcará com todos os custos, deixando-o pronto para uso. 

 

c) A entrega deverá seguir todas as recomendações da instituição, incluindo agendamento 

prévio com pelo menos 02 dias de antecedência. 

 

d) Imediatamente após a entrega a empresa CONTRATADA deverá realizar a ligação das 

camas realizando os testes de funcionamentos de todos os movimentos. 

 

e) Imediatamente após a ligação a CONTRATADA deverá ministrar treinamento 

operacional in loco sem ônus a CONTRATANTE, a equipe de profissionais de cada unidade de 

saúde que serão responsáveis pela manipulação das camas; 

 

f) O prazo para conclusão dos serviços elencados nas alíneas "d" e "e" deverá respeitar o 

prazo estabelecido na alínea "a" deste item, ou seja, todos os serviços (entrega, ligação, testes 

de segurança elétrica e treinamento operacional) aqui elencados deverão ser realizados em um 

prazo não superior a 30 dias úteis. 

 

 

 6. DA GARANTIA 
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a) O prazo de garantia total para o equipamento e seus periféricos (peças, acessórios 

consumíveis ou não) deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a contar do aceite definitivo da 

entrega completa do equipamento, atestada no Termo de Recebimento de Equipamento 

conforme  Anexo I-B. 

 

b)  A qualidade dos produtos deverá estar em acordo com os requisitos das normas da ABNT 

e demais legislações vigentes. 

 

c) Os equipamentos deverão apresentar etiqueta fixada contendo: identificação do 

fabricante data de fabricação, número de série e campo para preenchimento da data de entrega. 

 

d) A CONTRATADA deverá garantir a reposição livre de despesas, de qualquer item 

fornecido considerado defeituoso, devido a eventuais deficiências em seu projeto, matéria-prima, 

fabricação ou transporte. 

 

e) A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado/alocado. 

Quando houver necessidade do mesmo ser enviado a assistência técnica do fabricante/empresa, 

os custos de transporte para retirada e devolução ficarão a cargo da contratada, sem nenhum 

ônus a contratante. 

 

f) As eventuais intervenções realizadas no período de garantia deverão ocorrer em prazo 

não superior a 24 (vinte e quatro) horas úteis após o chamado da unidade, por qualquer meio 

disponível; 

 

g) No período da garantia a CONTRATADA fica obrigada a realizar manutenção corretiva 

sempre que for necessário, substituindo sem nenhum ônus adicional, peças ou partes 

defeituosas decorrentes de vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal do produto, 

salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente 

comprovado; 

 

h) No período da garantia pela CONTRATADA deverá realizar no mínimo 02 manutenções 

preventivas, com periodicidade semestral, substituindo sem nenhum ônus adicional, peças 

consumíveis ou não, acessórias ou outros componentes decorrentes de vícios ou defeitos de 

fabricação ou desgaste anormal do produto. 
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i) Deverá ser emitido relatório dos serviços executados a cada visita, detalhando os serviços 

executados, como por exemplo: Manutenção Preventiva ou Manutenção Corretiva, caso tenha 

ocorrido à troca de peças, estas deverão ser discriminadas, caso o equipamento tenha 

apresentado falha informar a causa e qual providência foi tomada para corrigi-la. 

 

j) Quando das vistas (seja por qual for o motivo), o técnico deverá apresentar-se ao setor 

responsável pelo equipamento, de cada unidade de saúde, para informação e acompanhamento 

durante a realização do procedimento de manutenção. 

 

k) Atender as legislações vigentes e as recomendações do fabricante e em especial a série da 

ABNT NBR IEC 60601 e demais normas relativas ao objeto desta contratação. 

 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Atender na integra todos os requisitos elencados neste Termo de Referência e normas 

técnicas vigentes relativas ao objeto desta contratação; 

 

b) Indicar empresa autorizada que prestará serviços de assistência técnica e reposição de 

peças na grande São Paulo, (durante e posterior à garantia); 

 

c) Posterior a Garantia, o fabricante e/ou CONTRATADA deverá garantir o fornecimento de 

peças dos equipamentos pelo período mínimo de 10 (dez) anos. 

 

Nota: No caso de distribuidor, este poderá solicitar junto ao fabricante uma declaração que 

informe que para o modelo de equipamento ofertado será garantido o fornecimento de peças e 

serviços para o período solicitado, ou seja, por no mínimo 10 (dez) e fornecer produto novo (de 

primeiro uso), qualidade e em acordo com as especificações deste objeto e normas técnicas 

vigentes;  

 

d) Fornecer produto novo, de 1ª linha de fabricação e uso, e qualidade e em acordo com as 

especificações deste objeto e normas técnicas vigentes, 
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e) Efetuar a troca imediata do produto, e sem ônus a esta Administração, caso o equipamento 

esteja com irregularidades ou divergente das especificações do edital. 

 

f)     Os técnicos que prestarão os serviços de instalação, ligação, treinamentos operacionais, e 

manutenção preventiva/corretiva durante a garantia, deverão usar crachá de identificação e, 

preferencialmente estarem uniformizados, seguir as normas e rotinas de cada unidade hospitalar. 

 

g) A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e 

Previdenciárias, com respeito a seus empregados envolvidos na prestação dos serviços durante 

a garantia. 

 

h) Seguir toda a legislação vigente, e especial a CLT, no que diz respeito à segurança e 

higiene no trabalho. 

 

i)       Reparar e/ou refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços que a critério desta, 

não tenham sido bem executados. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a) Quando do recebimento do material, caberá a Diretoria Administrativa ou Técnica da 

unidade de saúde, designar uma pessoa responsável para acompanhar e conferir o material, 

lembrando que a abertura da caixa/embalagem do produto deverá ocorrer na presença do 

técnico da CONTRATADA; 

 

b) Se identificado irregularidades, defeitos ou divergência do produto em relação ao 

especificado neste Termo de Referência, a Diretoria Administrativa ou Técnica deverá fazer a 

recusa do produto, justificando o motivo, e, imediatamente informar a este Setor de Engenharia 

Clínica sobre tal fato, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato. 

 

c) Constatadas irregularidades no(s) equipamento(s) entregue(s), a unidade destinatária 

poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, notificando por escrito no documento de entrega. Sendo 

que, a CONTRATADA deverá comunicar em até 01 (um) dia útil contado da notificação por 

escrito, as providências adotadas para sanar a inconformidade relatada, sem prejuízos às 
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demais obrigações quanto ao cumprimento de prazos e aplicação de penalidades cabíveis e 

previstas em Lei. 

 

9. REQUISITOS GERAIS  

 

a) Os produtos deverão atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às 

demais legislações pertinentes.  

 

b) Os produtos deverão ser acompanhados de manual de operação em língua portuguesa 

do Brasil, placa de identificação fixada ao equipamento contendo a marca, modelo, número de 

série, nº do Registro na ANVISA, data de fabricação, potência entre outros dados relevantes de 

identificação dos aparelhos.  

 

c) Os equipamentos deverão estar devidamente regularizados junto ao Ministério da Saúde; 

 

d) Atender na íntegra o descritivo dos equipamentos conforme item 12 - Quadro 01 – 

Descrição dos itens; 

 

10. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Na proposta deverão constar de forma clara a marca, modelo, fabricante, descrição 

completa do produto, número do registro do produto na ANVISA e procedência; 

 

b) Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, através do registro do produto, este deverá estar vigente; 

 

c) Catálogo Técnico Original com foto ou Datasheet contendo a marca, modelo, 

especificação completa do produto ofertado, sendo que estes deverão estar claramente 

assinalado ou grifado as informações técnicas relevantes, de modo a possibilitar a rápida 

identificação pela Comissão Técnica responsável pela análise, este deverá estar em língua 

portuguesa do Brasil; 

 

d) Manual do equipamento, este deverá estar em língua portuguesa do Brasil; 
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e)     Apresentar Certificado de Autorização de Funcionamento emitido pela ANVISA; 

 

f)     Apresentar Alvará / Licença de Localização e Funcionamento em vigor, emitida pela 

autoridade compete do local onde a empresa estiver situada; 

 

g) Declaração da licitante garantindo a disponibilidade de peças de reposição, acessórios, 

insumos e serviço de reparo /assistência técnica por um período mínimo de 10 (dez) anos a partir 

da aceitação definitiva do equipamento; 

Nota: No caso de distribuidor, este poderá solicitar junto ao fabricante uma declaração que 

informe que para o modelo de equipamento ofertado será garantido o fornecimento de peças e 

serviços para o período solicitado, ou seja, por no mínimo 10 (dez) e fornecer produto novo (de 

primeiro uso), qualidade e em acordo com as especificações deste objeto e normas técnicas 

vigentes;  

 

h)    Declaração da licitante indicando a empresa autorizada que prestará os serviços de 

assistência técnica e reposição de peças preferencialmente na grande São Paulo, durante e 

posterior à garantia.  

 

i)    Apresentar Certidão de Responsabilidade Técnica, em vigor, da EMPRESA e do 

PROFISSIONAL TECNICO, indicada na alínea "h" acima, responsável pela prestação dos 

serviços de Assistência Técnica durante a garantia, exercida por um profissional habilitado, 

emitida pelo CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CFT- Conselho Federal 

dos Técnicos Industriais. 

 

j)   Os proponentes devem apresentar como documento integrante da habilitação pelo menos 

01 (uma) cópia autenticada de Atestado de Capacidade Técnica emitido por empresa pública 

ou privada comprovando o fornecimento dos materiais por ela proposto em quantidade mínima 

de 50% do objeto deste descritivo, de acordo com cada item. Este documento deverá conter o 

timbre da instituição emitente, nome legível, cargo e/ou função da pessoa competente por atestar 

o fornecimento;  

 

 

Disposições gerais sobre os documentos 
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Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis; 

 

Documentos apresentados na forma de impressões do site da ANVISA ou cópia do Diário Oficial 

estão sujeitos à conferência pela equipe técnica da SMS; 

 

Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados de 

original para conferência; 

 

Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou 

privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados 

brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;  

 

11. DO PAGAMENTO 

 

a) O pagamento somente será efetuado após a conclusão de todas as etapas previstas no 

item 5; 

 

b) Para isso a empresa CONTRATADA deverá entregar juntamente com o(s) 

equipamento(s) nota fiscal de venda e, quando houver mais de uma unidade de saúde, a 

CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de venda individual para cada hospital.  

 

c) Imediatamente a finalização das etapas estabelecidas no item 5, a unidade de saúde 

beneficiada com o equipamento deverá instruir o processo de pagamento com a  devida nota 

fiscal de venda e relatórios de: instalação e/ou ligação, treinamento operacional, bem como o 

Ateste de Recebimento conforme estabelecido na PORTARIA SMG nº 44/15, 10 de outubro de 

2015 e a PORTARIA SF nº 159, de 27 de junho de 2017 mencionando a data de conclusão dos 

serviços estabelecidos no item 5, restituindo-o a este Setor de Engenharia Clínica em até 2 (dois) 

dias úteis para conferência e encaminhamento ao  setor responsável pela Liquidação e 

Pagamento. 

 

 

 

12. DESCRIÇÃO TÉCNICA 
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QUADRO 01 – DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

 

 

1 

 

CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA - CAPACIDADE MININA DE 180 KG 

 

Características mínimas: 

Estrutura do estrado construída em longarinas de aço de espessura de no mínimo 

3,2mm perfilados em U ou retangulares ou oblongos ou tubulares ou quadrada, com 

tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. 

Chassis/Estrutura: base e estrutura em aço tubular (retangular, oblonga, quadrada, 

redonda) com espessura de no mínimo 1,5mm, chassis revestidos com tampo em 

material termoplástico de alta resistência. Movimentos: elevação da cabeceira (dorso): 

mínimo de 70°; Fowler, Trendelemburg/ Trendelemburg reverso 0º - 12°; Sentado, 

Vascular, Flexão de Joelhos mínimo 20º e Elevação de Altura mínima 55 cm máxima 

85 cm (variação ± 5cm). Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um 

par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em material de 

polietileno, com sistema de embuti-las sob o leito, com trava de segurança, deve 

permitir o recolhimento para baixo do leito com dispositivo para destravamento e 

travamento em único movimento (sem sistema rosqueavel ou manípulo). Motores e 

caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados 

através de controle remoto a fio ou controle digital com teclado de membrana blindados 

sendo 1 controle digital localizado na grade lateral existente no dorso da cama, com 

acionamento interno e externo, 1 controle digital localizado na peseira com controle 

geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos. Permitir os 

movimentos de PCR e Trendelemburg com um único toque de comando 

independentemente do tipo de controle (remoto a fio ou localizado na peseira). 

Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito 

com tampos em ABS perfurados para respiro. Para choque de proteção em PVC, nos 

4 cantos da cama (cabeceira e peseira). Base revestida com tampa de proteção 

resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 15 cm de diâmetro, com sistema de 

movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da 

cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo 

10 
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direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama 

se movimente; Capacidade de carga mínima de 180 kg. Dimensões (+/- 5 cm): Largura 

total: mínima de 100 cm; Comprimento total mínimo de 200 cm; Alimentação elétrica 

110 V ou Bivolt, 60hz. Deverá estar acompanhada por: Um suporte de soro cromado ou 

em aço inoxidável, com altura regulável e com no mínimo 2 ganchos. Colchão 

compatível com as medidas da cama, densidade mínima de 28 revestido com capa 

antibacteriana. 

 

13. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

Unidades TOTAL 

HM Waldomiro de Paula 

 
 
 
 
 

10 
 

1 

Cama Hospitalar 
Fawler Elétrica – 

Capacidade mínima 
de 180 kg 

10 

 
 
 
14. QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇO DO PRODUTO OFERTADO 

 

A) Além do preenchimento do quadro abaixo, as licitantes devem formalizar a proposta 

seguindo o modelo do ANEXO I - A. 

Item 
Descrição Detalhada 
dos Equipamentos 

Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do 
registro 

na 
ANVISA 

QTD 
Preços 

Unitário Total 

1 

Cama Hospitalar 
Fawler Elétrica – 

Capacidade mínima 
de 180 kg 

         

 

15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

a) O menor valor unitário que atenda a todas as exigências deste objeto.  
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16. DAS PENALIDADES 

 

 

a) São aplicáveis as sanções previstas no Título IV Lei Federal n° 14.133/21, e Seção XI 

do Decreto Municipal nº 62.100/21, os descumprimentos de qualquer das obrigações 

assumidas pela DETENTORA importará na aplicação das seguintes penalidades 

elencadas abaixo: 

 

b) As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do 

cumprimento da obrigação; e/ou; 

 

c) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 

imputáveis exclusivamente à Administração.  

 

d) Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo 

estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de 

citação e da ampla defesa, serão aplicadas: 

 

e) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;  

 

f) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a 

Administração Pública, a critério da Prefeitura; 

 

g) Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de 

firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. 

 

h) As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, 

garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas 

serão aplicadas como segue: 

 

i) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.  
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j) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução 

parcial do ajuste. 

 

k) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, 

inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, 

limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará 

configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte 

ou no todo.  

 

l) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as 

especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo 

estabelecido.  

 

m) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer 

das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta 

cláusula.  

 

n) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste 

decorrente de culpa da Contratada.  

 

o) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando 

cabíveis. 

 

p) Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 

167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados.  

 

q) Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico 

ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial 

original não tiver sido protocolizada.  

 

r) Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra 

penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer 

condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.  
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s) Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, 

nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

t) São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, 

inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.  

 

u) O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação da infratora. Caso seja possível, os valores devidos serão 

descontados do pagamento a que tiver direito a contratada.  

 

v) O não pagamento das multas devidas acarretará a inscrição do débito no CADIN e no 

Sistema Municipal da Dívida Ativo, bem como o ajuizamento do competente processo de 

execução fiscal. 

 

17. SUSTENTABILIDADE  

 

a) O estudo técnico preliminar foi realizado na base do inciso XII, do §1º, do art. 18 da lei 

14.133/21 e no inciso XII, do art. 7 da IN 40/2020 

 

b) Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos 

reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios 

compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, 

XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser 

observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem 

como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Nesse 

sentido pode ser consultado o Guia Prático de Licitações Sustentáveis do CJU/SP para 

uma lista de objetos abrangidos por disposições normativas de caráter ambiental;  

 

c) A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser 

observados os seguintes requisitos ambientais:  

 

d) Os critérios de sustentabilidade exigidos no Termo de Referência estão de acordo com 

no Art. 3º da Lei nº. 8.666/93, com redação dada pela Lei nº. 12.349, de 2010; no Art. 4º, 

incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº. 7.746, de 5 de junho de 2012; Art. 5º do Decreto nº. 
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7.404, de 23 de dezembro de 2010; Incisos II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010; Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 

225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e subsidiariamente a Lei 

nº. 9.985, de 18 de julho de 2000;  

 

e) De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 

Contratada deve entregar os produtos acondicionados em embalagens recicladas ou 

recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar.  

 

f) A contratada deverá utilizar peças e componentes de reposição certificadas pelos órgãos 

reguladores como Inmetro, Anvisa e etc., de acordo com a legislação vigente, se for o 

caso;  

 

g) A contratada deverá fazer o descarte de peças e materiais em observância à política de 

responsabilidade ambiental do governo federal;  

 

h) A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene, e de segurança 

do trabalho, por ocasião da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, de 

acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 

i) A contratada deverá fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se 

fizerem necessários para a execução dos serviços. 

 

j) No descarte das embalagens e/ou na montagem dos produtos constantes deste 

documento poderão ocasionar um grande volume de lixo a ser descartado. Para 

minimizar esses danos é necessário que haja um descarte de forma correta do resíduo 

produzido. 

 

k) As empresas participantes do certame deverão: 

 

• Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

• Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

• Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

• Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
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• Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem; 

• Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

• Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens; 

• Os bens sejam constituídos em todo, ou em parte, por material reciclado, atóxico ou 

biodegradável; 

• Que os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento; 

• Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na dire.va RoHS ("Restric.on of Certain Hazardous Substances"), tais 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

 

l) Quando cabível, que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 

seus similares. 

 

m) Por fim, não há impactos ambientais resultantes da contratação e a presente aquisição 

seguirá os critérios e ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos 

de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração 

Pública, de acordo com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis/CGU/AGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  

Secretaria Executiva de Gestão Administrativa 
Coordenadoria de Administração e Suprimentos 

Departamento de Infraestrutura - Engenharia Clínica 
 

 

 

 
Rua Santa Isabel, 181, Vila Buarque – SP – CEP 01221-010 

 

 

Termo de Referência, elaborado por: 

 

 

 

 

 

Bruna T C Aires 

RF: 912639/2 

SMS/SEGA/CAS/DI- Engenharia Clínica 

 

 

 

Conferido por:  

 

 

 

 

 

Maurício Costa 

RF:912219-2 

SMS/SEGA/CAS/DI- Engenharia Clínica 
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ANEXO I - A 

 
MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  

(Uso obrigatório por todas as licitantes) 

Pregão Eletrônico n.º  

Processo Administrativo n.º 

A empresa___________________________estabelecida na____________________inscrita no 

CNPJ sob nº_________________________________telefone:________________________,e-

mail_________________propõe fornecer à esta Administração, em estrito cumprimento ao 

previsto no Edital da Licitação em epígrafe, AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO 

FAWLER ELÉTRICA, INCLUINDO A ENTREGA, LIGAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL 

E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DURANTE A GARANTIA, PARA OS HOSPITAL MUNICIPAL 

PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE SÃO PAULO, conforme abaixo discriminado: 

 

Item 1 – CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - CAPACIDADE DE CARGA 180 KG  

 
Marca: ___________________ 

Modelo:_____________________ 

Nº Registro na ANVISA: __________________________ 

Procedência:___________________ 

Descrição Técnica Detalhada do produto ofertado: ______________________________ 

 

Informamos que nesta proposta estão computados todos os custos (diretos e indiretos) inerentes 

ao fornecimento dos equipamentos, acessórios e execução de todos os serviços exigidos, não 

cabendo posteriormente ao certame onerar essa administração com custos para o cumprimento 

dessas obrigações. 

 

A validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias corridos, contados da data da abertura da 

sessão pública de pregão.  

 

Declara, ainda, especificamente, que por ocasião da assinatura do Termo de Contrato, disporá 

dos elementos necessários para cumprimento do contrato. O serviço obedecerá às exigências 

preestabelecidas no Edital de Licitação.  
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Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e 

condições do Edital relativas a licitação supra, bem como, às disposições da Lei Municipal n.º 

13.278/02, Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas complementares. 

 

O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, em nome 

do credor, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197 publicado no D.O.C. do dia 23 de Janeiro 

de 2010, após o cumprimento mensal de todas as condições estabelecidas em Contrato. 

 
AGÊNCIA BANCO DO BRASIL Nº       

 

CONTA CORRENTE Nº    

 

 

 

São Paulo, ____ de __________de 2023.  

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal)  

RG: 

Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Preenchimento Obrigatório 

 

Observação: Na “descrição técnica detalhada do produto ofertado” Não deve ser copiada a descrição 

do edital, a empresa deverá descrever exatamente as características do equipamento por ela ofertado. 
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ANEXO I-B 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO 

 

 Processo: ______________________________________  

Contratada: _____________________________________  

Termo de Contrato Nº: ____________  

Valor do Contrato: R$ _____________ (______________) 

Data estabelecida na Ordem de Fornecimento: ___/___/____  

Prazo de Execução: _______________  

Fiscal do Contrato: ________________________________(nome e RF)  

Nota Fiscal de Venda:_________________ 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA, INCLUINDO A 

ENTREGA, LIGAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

DURANTE A GARANTIA, PARA OS HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE 

PAULA VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO. 

O recebimento final das camas hospitalares tipo fawler elétrica foi realizado no dia 

_____/____/____ com o acompanhamento do responsável técnico da CONTRATADA, Sr (a). 

_____________ e do Sr(a). _____________________representante da UNIDADE 

HOSPITALAR, visando a verificação da conformidade do equipamento e execução do escopo 

dos serviços em relação aos requisitos exigidos no Termo de Referência, atendendo as 

especificações técnicas seguindo os seguintes procedimentos: 

Equipamento e 
Acessórios 

Procedência Marca Modelo Nº de série 
Registro 
ANVISA 

Potência 

               

               

               

               

               

 

 

a) Marca e modelo do equipamento está conforme homologado no Pregão (  )Sim  Não (  ) 

 

 b) Acessórios estão conforme homologado no Pregão (   )Sim          Não (      ) 
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d) Manual de Operação em Língua Portuguesa do Brasil, entregue junto com o equipamento                  

(   )Sim          Não (   ). 

 

 c) Data de Entrega do Equipamento:__________________ 

 

d) Data da Ligação e Testes de Funcionamento do Equipamento:___________________ 

 

 c) Data do (s) Treinamento (s) Operacional (is): ______________________ 

 

Observação: Caso haja descumprimento contratual, favor informar abaixo:  

 

 

 

 

 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2023.  

 

 

 

 

 ________________________________ 

Representante da Empresa 

Nome:___________________________ 

CREA/RG:_______________________ 

Cargo:__________________________ 

 

________________________________ 

Representante da unidade hospitalar 

Nome:___________________________ 

RF/RG:__________________________ 

Setor:___________________________ 

 


